Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ nr 1
Przedmiot zamówienia: dostawa mikromacierzy do badania mysiego miRNA 
Opis przedmiotu zamówienia (część nr 1):
· Zestaw mikromacierzy oligonukleotydowych do analizy mysiego mikroRNA kompatybilny ze skanerem Agilent SureScan
· Do analizy 48 próbek
· Slajdy z mikromacierzami ekspresyjnymi mikro RNA o formacie 8x60k (8 macierzy po 60 tysięcy sond każda)
· Projekt mikromacierzy w oparciu o miRBase Release 21.0
· Sondy sześćdziesięcio-merowe
· Sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”
· Sondy z dodaną resztą G dla stabilizacji połączenia z C wyznakowanego materiału
· Dostosowanie wielkości sondy dla ujednolicenia temperatury topnienia (Tm)
· Sondy wykorzystujące strukturę „spinki do włosów” dla zapewnienia specyficzności poprzez destabilizację hybrydyzacji większych nie specyficznych fragmentów RNA
· Termin ważności wszystkich elementów zestawu minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy
· Zestaw 5ciu slajdów nakrywkowych z uszczelkami do slajdów (płytek) zawierających osiem mikromacierzy o wymiarach 3 cale x 1 cal, zwalidowany do użycia w protokole producenta macierzy.
· Zestaw kontroli wewnętrznych (spike in) do reakcji znakowania, hybrydyzacji i płukania mikromacierzy, dedykowany do jednobarwnych reakcji hybrydyzacji mikromacierzy mikro RNA, zwalidowany do użycia w protokole producenta macierzy.
· Zintegrowany zestaw do znakowania miRNA barwnikiem fluorescencyjnym oraz do hybrydyzacji wyznakowanego miRNA z mikromacierzami oligonukleotydowymi. sześćdziesięcio-merowymi. Zestaw na 48 reakcji w jednym kolorze (Cy3). Do znakowania 100 ng całkowitego RNA na próbkę, bez konieczności wzbogacania frakcji miRNA przed znakowaniem ani oczyszczania po znakowaniu. Zwalidowany do użycia w protokole producenta macierzy.
· Zestaw gotowych do użycia buforów do płukania po hybrydyzacji mikromacierzy oligonukleotydowych ekspresyjnych (typu miRNA i mRNA).  Zwalidowane do użycia w protokole producenta macierzy.
· Dostępność do plików wsadowych do programu GeneSpring umożliwiających analizę wyników uzyskaną ze skanu macierzy w tym programie.


CZĘŚĆ nr 2
Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu do oznaczania stężenia mysiej alfa-synukleiny metodą immunoenzymatyczną ELISA
Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2):

· Zestaw do oznaczania stężenia mysiej alfa-synukleiny metodą immunoenzymatyczną ELISA
· Możliwość oznaczenia  384 próbek 
· Czułość metody w zakresie 6.5pg/mL - 9.38pg/mL
· Zakres pomiaru 15.6-1000 pg/mL 
· Objętość próbki potrzebna do analizy w zakresie 10-100 ul
· Oznaczenie wykonywane metodą kolorymetryczną
· Zestaw kompletny, powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń.
· Czas trwania procedury: około 4 godzin.
· Fala odczytu wynosi 450 nm.
· Warunki przechowywania 2-8 st C


CZĘŚĆ nr 3
Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu do oznaczania stężenia mysiego beta-amyloidu 1-40 metodą immunoenzymatyczną ELISA
UWAGA: Warunek udziału w postępowaniu: posiadanie co najmniej 15 referencji w czasopismach naukowych z Impact Factor co najmniej 2.5
Opis przedmiotu zamówienia (część nr 3):

· Możliwość oznaczenia: 288 próbek 
· Czułość metody w zakresie: <5 pg/mL
· Zakres pomiaru: 7.8-500 pg/mL 
· Objętość próbki potrzebna do analizy: 10 ul
· Oznaczenie wykonywane metodą kolorymetryczną
· Specyficzność: brak reakcji krzyżowej
· Zestaw kompletny, powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń.
· Czas trwania procedury: około 4 godzin
· Fala odczytu wynosi 450 nm.
· Warunki przechowywania 2-8 st C

CZĘŚĆ nr 4 
Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu do oznaczania stężenia mysiego beta-amyloidu 1-42 metodą immunoenzymatyczną ELISA
[bookmark: _GoBack]UWAGA: Warunek udziału w postępowaniu: posiadanie co najmniej 15 referencji w czasopismach naukowych z Impact Factor co najmniej 2.5
Opis przedmiotu zamówienia (część nr 4)

· Możliwość oznaczenia  288 próbek 
· Czułość metody <3 pg/mL
· Zakres pomiaru 3.12-200 pg/mL
· Objętość badanej próbki 10 µ
· Specyficzność: brak reakcji krzyżowej
· Zestaw kompletny, powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń.
· Czas trwania procedury: około 4 godzin.
· Fala odczytu wynosi 450 nm.
· Warunki przechowywania 2-8 st C
